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ENTIDADE
NOME Céamara Municipal de Lisboa
ENDERECO Praga do Municipio

INSTRUMENTO DE MEDICAO

1149-014 Lisboa

DESIGNACAO
MARCA
MODELO
NUMERO
CONSTITUICAO

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

Cinemémetro - radar

Multanova

MUVR-6FD

12-06-2682

Unidade principal: ZSE/6F, de nimero: 12-06-2682;

Antena radar: DRS-2, de niUmero: 12-06-2682;

Unidade de comando: BG/6F, de nUmero: 12-06-2682;

Maquina fotografica: SmartCam SC1, de nimero: 625-000/62860.

CLASSE DE EXATIDAO

INTERVALO DE INDICACAO

RESOLUGCAO DO DISPOSITIVO AFIXADOR
DESPACHO DE APROVAGCAO DE MODELO N.°

OPERACAO EFETUADA

20 km/h a 250 km/h
1 km/h
8334/2012 de aprovacéo de modelo n.° 111.20.12.3.09

TIPO

DATA

METODO

DOCUMENTO DE REFERENCIA
RASTREABILIDADE METROLOGICA
RESULTADO

Primeira Verificacdo

2019-10-10

Comparagdo com recetores GPS de referéncia

Procedimento PT 1112205501

Ao Sl através de osciladores de referéncia do METAS e do IPQ
Aprovado

Nota:

Ao abrigo do Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro, a operagéo associada a este Certificado de Verificagéo é vélida

até 31 de dezembro de 2020.

OLIVI ER ALAI N Assinado de forma digital por
GERARD PEN EDO ?ELll.\lilEEgRAl\rxliglN GERARD PENEDO
PELLEGRIN O Dados: 2019.10.21 19:05:40 +01'00"

RESPONSAVEL DE DOMINIO
VELOCIDADE

Assinado de forma digital por Maria Isabel de

Marla |Sabe| de Aratjo Godinho

DN: c=PT, o=lInstituto Portugués da Qualidade,
ou=Instituto Portugués da Qualidade, cn=Maria

A ra l:lj O G Od i n h O Isabel de Aratjo Godinho

Dados: 2019.10.21 21:51:53 +01'00"

DIRETORA
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificagdo s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Mod-UML-01-32



