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NOME Camara Municipal de Lishoa
ENDEREGO Praca do Municipio
1148-014 Lisboa
INSTRUMENTO DE MEDIGAQ
DESIGNAGAD Cinemometro - radar
MARCA Multanova
MODELO MUVR-6FD
NUMERQ 12-06-2685
CONSTITUICAD YUnidade principal: ZSE/6F, de namero: 12-06-2685;

APROVAGAO DE MODELO COMPLEMENTAR

CARACTERISTICAS METROLOGICAS
CLASSE DE EXATIDAD

INTERVALO DE INDICACAO

RESOLUCAQ DO DISPOSITIVO AFIXADOR
FREQUENCIA DE EMISSAO

ANGULO DE INCIDENGIA

Antena radar: DRS-2, de nimero: 12-06-2685;
Unidade de comando: BG/6F, de nimero: 12-06-2685;
Méquina fotografica: SmartCam SC1, de ntimero: 625-000/62863,

111.20.12.3.09

1 km/n
(34,3 0,1) GHz
(22 £ 3)° em relagdo & diregao da via

LARGURA DO LOBO PRINCIPAL < 70

ATENUACAO LOBO PRINCIPAL > 15d8

OPERAGCAQ EFETUADA e e
TIPO Verificagéo Periddica

DATA 2016-05-19

METODO Comparago com recetoras GPS de referéncia

DOCUMENTOQ DE REFERENGCIA Procedimento PT 1112205501

RASTREABILIDADE METROLOGICA
RESULTADO

Ao Sl através do recetor GPS CING
Em conformidade com o Regulamento em vigor

Nota:

A aperaglio assoclada a este Certificado de Verifica

do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro,

Caparica, 19 de agostc de 2016

OLIVIER PELLEGRINO
RESPONSAVEL DE DOMINIO
VELOCIDADE

¢30 & valida até 31 de dezembro de 2017, de acordo com o artigo 4.°

e BUSemie, Senits

ISABEL GODINHO
DIRETORA
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presonte Certificada de Verificaghio s pode ser raproduzido na seu todo e apenas se rafere ao(s) ttem(s) ensaiadofs).

RLNM4E



