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ENTIDADE

NOME Camara Municipal de Lisboa

ENDERECO ‘Praga doMoniciplo
1148-014 Lisboa

INSTRUMENTQ DE MEDICAO

DESIGNACAO Cinemdmetro - radar

MARCA Multanova

MODELQ MUVR-6FD

NUMERO 12-06-2696

CONSTITUICAC Unidade principal: ZSE/6F, de nimero: 12-06-2698,
Antena radar: DRS-2, de nimero: 12-06-2696;
Unidade de comando: BG/6F, de nlimero: 12-06-2696;
Méquina fotografica: SmanfCam SCT, de mimero: 625-000/62880,

APROVAGAG DE MODELO COMPLEMENTAR 111.20.12.3.09

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

CLASSE DE EXATIDAD ——

INTERVALO DE INDICAGAQ 20 kin/h a 250 km/h
RESOLUCAD DO DISPOSITIVO AFADOR ¥k

FREQUENCIA DE EMISSAQ 343+ 0,1) GHz

ANGULO DE INCIDENCIA (22 £ 3)° em relacdo a diregéo da via
LARGURA DO LOBO PRINCIPAL <7°

ATENUAGAD LOBO PRINCIPAL > 15dB

OPERAGAO EFETUADA

TIPO Verificagio Periddica

DATA 2016-05-04

METODO -Comparagio com recefores GPS de referdncia
DOCUMENTO DE REFERENCIA Procedimento PT 1112205501
RASTREABILIDADE METROLOGICA Ao Sl através do recetor GPS CINO1
RESULTADO Em conformidade com o Regulamento em vigor
Nota:

A operag&o associada a este Certificado de Verificaggio & valida até 31 de dezembro de 2017, de acordo com o artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro.

Caparica, 6 de maio de 2016

OLVIER PELLEGRINO ISABEL GODINHO
RESPONSAVEL DE DOMINIO DIRETORA
VELOCIDADE ‘ DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

G presente Certificado de Verificagdo s6 pode ser reproduzido no seu todo & apenas se refere ao(s) item({s) ensatado(s).
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