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Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria

Av. de Casal de Cabanas - Urbanizacdo de Cabanas Golf, n.°1
Taguspark

2734-507 Barcarena

Cinemdmetro - radar

Jenoptik

MultaRadar C D/20

593-072/72167

Sistema cinemomeétrico: RRS24F-SD2/20,

de nimero de série (NS): 590-106/86298;

Sistema de Processamento: MPU, de NS: 649-000/62229;
Sistema fotografico digital: SC Il Head C 6.0S,

de NS: 648-081/60004.

20 km/h a 300 km/h
1 km/h
1602/2017 de aprovacao de modelo n.° 111.22.17.3.05

Verificacdo Periddica

2020-11-09

Comparacao com recetores GPS de referéncia

Procedimento PT1112205501

Ao Sl através de osciladores de referéncia do METAS e do IPQ
Aprovado

Ao abrigo do Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro, a operagdo associada a este Certificado de Verificagédo é

vélida até 31 de dezembro de 2021.

OL'V'ER ALAIN Assinado de forma digital
GERARD PENEDO [fipopeiecano
PELLEGRINO Dados: 2020.12.29 14:36:05 Z
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