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Micotec Electrénica, Lda
Rua Rui Teles Palhinha Lote 10 - Frac¢do 1D Tagus Space
2740 - 278 PT. SALVO

Cinemdmetro - radar

Jenoptik

MultaRadar C D/20

593-072/72199

Sistema cinemomeétrico: RRS24F-SD2/20,

de nimero de série (NS): 590-106/86313;

Sistema de Processamento: MPU, de NS: 649-000/62254;
Sistema fotografico digital: SC Il Head C 6.0S,

de NS: 648-081/60029.

20 km/h a 300 km/h
1 km/h
1602/2017 de aprovacao de modelo n.° 111.22.17.3.05

Primeira Verificacdo

2020-09-03

Comparacao com recetores GPS de referéncia

Procedimento PT1112205501

Ao Sl através de osciladores de referéncia do METAS e do IPQ
Aprovado

Ao abrigo do Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro, a operagdo associada a este Certificado de Verificagédo é

vélida até 31 de dezembro de 2021.

OLIVIER ALAIN Assinado de forma digital
GERARD PENEDO 250 erco
PELLEGRINO Dados: 2020.11.27 04:57:10 Z
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VELOCIDADE

Maria Isabel de e detomadsalporar sabelce

DN: c=PT, title=Diretora, o=Instituto Portugués da

H 1 Qualidade, cn=Maria Isabel de Aradjo Godinh
Araujo Godinho Sssserinams e

DIRETORA
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificagdo s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Mod-UML-01-32



		2020-11-27T04:57:10+0000
	OLIVIER ALAIN GÉRARD PENEDO PELLEGRINO


		2020-11-27T11:49:23+0000
	Maria Isabel de Araújo Godinho




