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ENTIDADE
NOME Guarda Nacional Republicana
ENDERECO Largo do Carmo

INSTRUMENTO DE MEDICAO

1200 LISBOA

DESIGNAGCAO
MARCA
MODELO
NUMERO
CONSTITUICAO

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

Cinemometro - Lidar

Vitronic

PoliScan FM1-2

961667

Unidade de medicdo, de numero de série: 961667;
Céamera digital 1, numero de série: GX210813;
Céamera digital 2, numero de série: GX210787;
Programa informatico: PS_FM1_2MXD6_G,

de verséo: 4.7 .4.

CLASSE DE EXATIDAO
INTERVALO DE INDICACAO
RESOLUCAO DO DISPOSITIVO AFIXADOR

[10; 3001 km/h
1 km/h

DESPACHO DE APROVAGAO DE MODELO N.° 1863/2019 de aprovagédo de modelo n.° 111.24.18.3.28

OPERAGAO EFETUADA

TIPO Primeira Verificacédo
DATA 2021-04-29
METODO Comparagao com Recetores GPS de referéncia

DOCUMENTO DE REFERENCIA Procedimento PT1112414507
RASTREABILIDADE METROLOGICA Ao Sl através de osciladores de referéncia do METAS e do IPQ
RESULTADO Aprovado

Notas:

1. Ao abrigo do Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 291/90 de 20 de setembro, a operagao associada a este Certificado de Verificagao é
valida até 31 de dezembro de 2022.

2. Etiqueta Informativa n.° 2021-001-548345-3.

OLIVIERALAIN  Mssdodetermodgta
GERARD PENEDQ PENEDO PELLEGRINO

Dados: 2021.05.20 15:29:46

PELLEGRINO = 2%

M Assinado de forma digital por Maria Isabel de
Marla Isabel de Araujo Godinho

DN: c=PT, title=Diretora, o=Instituto Portugués da

M 1 Qualidade, cn=Maria Isabel de Aratjo Godinho
Ara UJ O GOd I n h O Dados: 2021.05.20 16:07:01 +01'00"

RESPONSAVEL DE DOMINIO DIRETORA
VELOCIDADE DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificagdo s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Mod-UML-01-32



		2021-05-20T15:29:46+0100
	OLIVIER ALAIN GÉRARD PENEDO PELLEGRINO


		2021-05-20T16:07:01+0100
	Maria Isabel de Araújo Godinho




